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 نمونه غربالگری جنینی رد و قبولدستورالعمل 

 

 عوامل رد و قبول ممکن است در فرم و سونوگرافی بیمار یا نمونه وجود داشته باشند.

 فرم و سونو گرافی:

    نقص پرونده محسوب  رتیمغا ایعدم وجود و در پرونده موجود باشد و در صورت  دیحتما با مواردی هستند کهزیر اطلاعات 

آزمایشگاه مبدا موظف است در هنگام پذیرش فرم را چک کند و موارد  . و موجب دیرکرد جوابدهی می شود شود یم

 مادر اصلاح کند. حضورنقص را در 

 (یتیهو )اطلاعات مادر ینام و نام خانوادگ (1

 تولد مادر خیتار (2

 (PARA) مدهآ ایتعداد فرزندان زنده به دن (3

 تعداد سقط (4

 ((GRAVITYمجموع زنده و سقط یها یتعداد باردار (5

 مد نظر است( نیشود فقط مصرف انسول دقت)انسولین وابسته به  ابتیسابقه د (6

 مهم است( گاریشود فقط مصرف س دقت)سیگار سابقه مصرف  (7

شود مهم مشکلات مربوط به  قت)د( ینقص در لوله عصب ایسندرم ها و  ریداون و سا سندرم)ژنتیکی سابقه مشکلات  (8

 (شاوندانیمادر است و نه خو نیمرده هم ایزنده  یها نیفرزندان و جن

 (مهم است IVF دقت شود فقط) :وارد شود ریاطلاعات ز دیانجام داده اند با IVF ماریکه ب یدر صورت (9

 فرد اهدا کننده تخمک ایتولد مادر  خیتار •

 تخمک یجمع آور خیتار •

 لقاح خیتار •

 انتقال خیتار •

 .لقاح، انتقال( مهم است ،ی)جمع آور خیتار کیحداقل وجود *

 :ریکامل و واضح با اطلاعات ز یسونوگراف (10

 ماریب یو نام خانوادگ منا •

 یانجام سونوگراف خیتار •

• CRL, NT, BPD, FL, HC (CRL  وNT توان از  یها م نیاسکر ریسا یاست برا یدبل مارکر ضرور یبرا

 (.استفاده کرد گرید یفاکتورها

*CRL  میلی متر باشد.  84-45در مورد غربالگری سه ماه اول باید در محدوده 
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 یباردار ینیسن تخم •

 یمتناسب با هفته باردار یتست درخواست (11

 یرینمونه گ خیتار (12

 مادر یوزن فعل (13

 

 نمونه سرم:

 موارد رد نمونه سرم شامل: 

 یحاو ینمونه در لوله ها یجمع آور) زنجیره سرد(،مناسب ارسال یدما تیعدم رعا ک،یکتریا ک،یپمیل ز،یهمول ،ینمونه ناکاف

 خصات،ناخوانا بودن برچسب مش ایبرچسب لوله، مخدوش بودن  اب یمشخصات فرم با سونوگراف یضد انعقاد، عدم همخوان

 درجه سانتی گراد 8-2هفته در دمای  1، نگهداری سرم بیش از نمونه یظرف حاو ینشت ای یشکستگ

 

 


