
# Test Your Result Target CV SDI %Dev

1 HbA1c 5.5 5.13 7.52 0.90 7.23% جزئیات

SDI≤0.99 1≤SDI≤1.99 2≤SDI≤2.99 SDI≥3

حوب قابل قبول هشدار غیرقابل قبول

A1C گزارش ارزیابی خارجی کیفیت

دوره دوم سال 1402 نمونه:  14021230آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) 1.580


